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Dieses Qualitatspriif-Zertifikat ist giiltig als Abnahmepr{fzeugnis EN 10204 - 3.1 B!

Die Firma Sl-special instruments beniitzt zur Qualitétskontrolle und zur Erstellung dieses Zertifikates Meligerdte als
Referenz, die von einem deutschen Priiflabor (DAkkS) oder einer anderen akkreditierten Stefle (ISO 17025) geprift und
zertifiziert worden sind. Die Riickverfolgbarkeit auf nationale und internationale Standards ist (ber diese Zertifikate und
die Produktkennzeichnung gewshrleistet. Die Darlegung der Rickfiihrbarkeit gem. 150 8001/4.11 baw. 7.6 ist damit
gegeben.

Dieses Qualitatspruf-Zertifikat darf nur vollsténdig und ohne Anderungen verwendet werden.

Sl - special instruments GmbH  D-86714 Ndrdiingen, Postfach 1451 Telefon 09081/220-61 email  si@specialinstruments.com
D-B6720 Nirdlingen, Strelgasse 2 Telefax 09081/220-63 Internet http://www.specialinstruments.com



INSTRUMENTS

GESELLSCHAFT FUR MESS-, STEUER-
UND REGELGERATE MBH

Seite 2 zu Qualitatspr(if-Zertifikat Nr: 2206216 B W 3 s 001
Referenzgerat: Priifling:
Gerst: PrimédrDruckstandard Gerat: Digima Premo
Typ: Metran505, Vozdukh 2 Typ: 355
Serien-Nr.: 24 Serien-Nr.: B-075
Messbereich: 0,2...250 mbar Messbereich: 200 mbar
Genauigkeit: t+ Klasse 0,02 % Genauigkeitt £ 0,50%
i (vom Endwert)
Referenzgerat gepriift bei: Minerva
Zertifikat-Nummer: 4200031

Ifd. Messpunkt | Ref.IST | Prifling IST |  Abwsichung | % vom Endwert | % vom Messwert

——= 01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 40,000 39,900 -0,100 -0,050 -0,251

03 80,000 79,900 -0,100 -0,050 -0,125

04 120,000 119,800 -0,200 -0,100 -0,167

05 160,000 159,800 -0,200 -0,100 -0,125

06 189,000 198,700 -0,300 -0,150 -0,151

Die Angabe % v. Endwert bezieht die Abweichung auf den Messbereich (Endwert) des Priflings.
Die Angabe % v. Messwert bezieht die Abweichung auf den Messwert (Profung) des Prilflings.

Die maximalen Fehler des Priiflings betragen:

i -0,150 % vom Endwert (x 1 Digit)
H -0,251 % vom Messwert (£ 1 Digit)
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Gerat: Digima Premo
Typ: 355
Serien-Nr.: B-075
Messbereich: 200 mbar
Genauigkeit  +0,50% (vom Endwert)
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Seite 4 zu Qualitétsprof-Zertifikat Nr: 2206216

Referenzgerét: Priifling:

Gerat: Druckwaage Fluke Gerat: Digima Premo

Typ: P3023-MBAR Typ: 355

Serien-Nr.: 75197 Serign-Nr.: B-075

Messbereich: 2000 mbar Messbereich: 2000 mbar

Genauigkeit: + 0,02% Genauigkeit: + 0,50%

(vom Endwert)
Referenzgeréat geprift bei: Fluke
Zertifikkat-Nummer: 1500315962
Ifd. Messpunkt |~ Ref.IST |  Priifling IST ~ Abweichung | % vom Endwert | % vom Messwert

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 400,000 403,000 3,000 0,150 0,744
03 800,000 803,000 3,000 0,150 0,374
04 1200,000 1202,000 2,000 0,100 0,166
05 1600,000 1599,000 -1,000 -0,050 -0,063
06 1990,000 1983,000 -7,000 -0,350 -0,353

Die Angabe % v. Endwert bezieht die Abweichung auf den Messbereich (Endwert) des Pruflings.
Die Angabe % v. Messwert bezieht die Abweichung auf den Messwert (Priifung) des Priiflings.

Die maximalen Fehler des Priiflings betragen:

2 -0,350 % vom Endwert (£ 1 Digit)
* 0,744 % vom Messwert (+ 1 Digit)
51— special instruments GmbH  D-86714 Nordlingen, Postfach 1451 Telefon Q9081/220-61 email  si@specialinstruments.com
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Seite 5 zu Qualitatsprif-Zertifikat Nr. 2206216
Gerat. Digima Premo

Typ: 355

Serien-Nr.: B-075

Messbereich: 2000 mbar

Genauigkeit: +0,50% (vom Endwert)
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